
 

 

BIOVIT/NMBU  MSP 

Utarbeidet 

Inger Joh. Jørgensen 

 

Godkjent 

Hanne 

Kolsrud 

Hustoft 

Gjelder fra 

19.10.2010 

Revisjon 

02.2020 

Erstatter 

06.2018 

Dokumentnavn 

Msp 1168 total 

fosfor.docx  

Side 

1/1 

 

 

METODESPESIFIKASJON 

Institutt for husdyr – og akvakultur, NMBU 

___________________________________________________________________________ 

 

Metodenavn: Total fosfor  
BIOVIT-nr.: Msp1168         

__________________________________________________________________              

 

1. Analysemetode/Prinsipp/Hovedinstrument 

 

Prøven mineraliseres først ved foraskning før asken løses i syre. Deretter tilsettes 

ammonium-molybdat slik at fosfat-ioner i sur løsning danner et fosfomolybdat-kompleks 

som kan måles spektrofotometrisk ved 340nm.  

Metoden er basert på en endepunktsreaksjon og egner seg for prøver med <5 % fosfor. 

 

Hovedinstrument: RX Daytona+ (Randox Laboratories Ltd, United Kingdom) 

 

 

2. Referanse og eventuelle modifikasjoner 

 

FAO. 2011. Quality assurance for animal feed analysis laboratories. FAO Animal 

Production and Health Manual No. 14. Rome. 

http://www.fao.org/3/i2441e/i2441e00.pdf 

 

 

      3. Krav til prøvens malingsgrad og temperatur for oppbevaring før analysen 

 

          Fôr og gjødsel må males på 0,5 mm og oppbevares tørt. Melk må sentrifugeres, og  

          prøven tas under fløtelaget. Melken kan fryses ved -20° C frem til analysering. 

 

 

4. Kontaktpersoner 

 

   Lableder: Hanne Kolsrud Hustoft 

         Analyseansvarlig: Milena Bjelanovic og Elin Follaug Johnsen 

  

 

 5. Annen litteratur  

 

1. ISO 6491. 1998. Animal feeding stuffs – Determination of phosphorus content – 

Spectrometric method. Geneva, Switzerland. 

 

2. Commission Regulation (EC) No 152/2009. 27 Jan 2009. Laying down the 

methods of sampling and analysis for the official control of feed. Annex III, P, 

Official Journal of the European Union L54/1 from 26/02/2009. 

 

 

http://www.fao.org/3/i2441e/i2441e00.pdf
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6. Historikk – instrumentoverganger og metodemodifikasjoner 

 

Instrumentovergang 1995: fra Encore til Cobas Mira S spektrofotometer (mars-1995) 

- Modifisert 11.01.00 etter overgang fra Roche til ABX-reagenser. 

- Modifisert 12.02.04 etter overgang fra ABX-reagenser til Pentra-reagenser. 

 

Instrumentovergang 2010: fra Cobas Mira til MaxMat (august-2010) 

- Metodemodifisering etter overgang til MaxMat spektrofotometer med reagenser, 

kontroller og standard fra ILS Laboratories ScandinaviaAS. 

 

Instrumentovergang 2018: fra MaxMat til RX Daytona+ (oktober-2018) 

- Metodemodifisering etter overgang til RX Daytona+ med reagenser, kontroller 

og kalibratorer fra Randox Laboratories Ltd, United Kingdom. 

 

 


