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    METODESPESIFIKASJON 

Institutt for husdyr – og akvakulturvitenskap, NMBU 

___________________________________________________________________________ 

 

Metodenavn: Urea  

BIOVIT-nr.: Msp1012          

 

1. Analysemetode/Prinsipp/Hovedinstrument 

Urea analyseres hovedsakelig her i plasma, serum, melk eller urin. 

Urea er et sluttprodukt i protein-metabolismen og utskilles i nyrene. Nivået av urea i   

      blod er direkte relatert til protein omsetningen og det endogene nitrogen katabolismen   

      som hovedsakelig skjer i leveren. Den er omvendt proporsjonal til nivået eller urin   

      utskillelsen. 

      Det er en kinetisk, enzymatisk UV metode. 

      Analysen utføres på MaxMat spektrofotometer.       

       

Reaksjon: 

 

     Urea + 2H2O 
Urease 2NH4 + CO32-

 

 

   NH4
+ +  α-ketoglutarate + NADH 

glutamate dehydrogenase
 L- glutamate + NAD +H₂O  

                                                                              

                                                                      

            Økningen i NADH konsentrasjonen er direkte relatert til urea konsentrasjonen og  

            blir målt fotometrisk 

 

     2.   Modifikasjoner og siste referanse på metoden  

   

     Ved IHA er metoden modifisert for også å måle urea i melk. Melken må sentrifugeres  

     og prøven tas ut under fløte-laget. 

     Overgang fra Encore til Cobas Mira S spektrofotometer mars-95 

     Modifisert 11.01.00 etter overgang fra Roche til ABX-reagenser. 

           Modefisert 12.02.04 etter overgang fra ABX-reagenser til Pentra-reagenser. 

     Overgang fra Cobas Mira til MaxMat august-10 

     Modifisert 25.08.10 etter overgang til MaxMat spektrofotometer med    

     reagenser, kontroller og standard fra ILS Laboratories ScandinaviaAS 

     Referansen er tatt fra reagensvedlegget: 

     - Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, Approved    

     Guideline, 2
nd

 ed., NCCLS document EP9-A2, Vol. 22, No. 19, 2002. 

 

 

 

       

      3.  Krav til prøven 
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Blod til serum tappes på vacuteiner uten tilsetning (rød kork). 

Blod til plasma tappes på vacuteiner med tilsetning av heparin, EDTA, eller iodacetat-

heparin (IKKE ammoniumheparin). Ikke bruk fluorid da det hemmer urease! Det 

trengs ca 0,5-1ml serum eller plasma. Prøvene er stabile inntil 24t v/ romtemperatur, 

1uke v/ 4 °C, og 2-3mnd. v/ -15-20 °C. 

 

Urin sentrifugeres og fortynnes 1:20til1:50 med destillert vann før analysen. Det trengs 

ca 5ml urin. Urinprøven er stabil inn til 4dager v/ 4-8 °C. Ved å tilsette Thymol eller 

senke pH til under 4, stoppes bakterieaktiviteten i urinprøven. 

 

Melk sentrifugeres. Prøvemengde: Ca 3-5ml. 

Prøvene kan fryses v/-20 °C i 2-3mnd. 

 

            

 

4.  Kontaktpersoner  

 

     Lableder: Hanne Kolsrud Hustoft 

     Analyseansvarlig: Elin Kristoffersen  
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