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    ARBEIDSBESKRIVELSE 

Institutt for husdyr – og akvakulturvitenskap, NMBU 

___________________________________________________________________________ 

 

Metodenavn: Glukose  
BIOVIT-nr.: Arb1013  

___________________________________________________________________________ 

 

1. Innledning 

Glukose i plasma, serum og urin. Glukose reagens, kontroller og standarer kjøpes som 

et kit hos Dialab til bruk i kvantitativ bestemmelse av glukose i plasma, serum og urin. 

 

2. Prinsipp 

            Dette er en enzymatisk-endepunktsreaksjon (Heksokinase) UV metode. 

Reaksjon: 

Glukose + ATP Heksokinase Glukose-6-fosfat + ADP 

 

Glukose-6-fosfat + NAD Glukose-6-fosfat – dehydrogenase D -Gluconate-6-phosphate + NADH + H+ 

 

Dannelsen av NADH er direkte relatert til glukosekonsentrasjonen og måles 

spektrofotometrisk. 

 

3. Reagenser 

Dialab Glucose Hexokinase D96226 Lagres i kjøleskap på ernæringslab i 1etg. 

Holdbar i 2 mnd etter åpning ved 2-8C. 

Standard Diacal Auto D98485SV Lagres i kjøleskap på ernæringslab i 1etg. Ferdig til 

bruk lagres i -20°Cfryser på fryser-rom H142 

Kontroll N: Diacon N D98481SV Lagres samme sted som standard. 

KontrollP: Diacon P D98482SV Lagres samme sted som standard. 

 

 4. Risikovurdering  

Reagenset inneholder mindre enn 0,1 % sodiumazid.  

 

5.  Anbefalt utstyr 

Mikrotitrerplater 

Pipetter, spisser, plastutstyr til MaxMat 

Ionebyttet vann 

MaxMat analysator 

 

 

         6. Spesielle merknader 



 

 

 

 

BIOVIT/NMBU  ARB 

Utarbeidet 

Inger Joh. Jørgensen 

Godkjent 

Hanne 

Kolsrud 

Hustoft 

Gjelder fra 

29.09.10 

Revisjon 

06.2018 

Erstatter 

29.09.10 

Dokumentnavn 

Arb 1013 

Glukose.docx 

Side 

2-2 

 

 

Blodprøver for serum tas på vacutainer uten tilsetning (rød kork). Sentrifugeres i 

10min v/3000rpm etter koalugering (ca3-4t), og serumet pipetteres av. Serum er stabilt 

i 8t ved 25 °C og inntil 3dager ved +2 - +8 °C. 

Blodprøver til plasma tas på vacutainer med tilsetning av heparin, fluorure eller 

iodoacetat. Sentrifugeres straks i 10 min v/3000rpm og plasmaet pipetteres av. Plasma 

med tilsetning av Na-fluoride og iodoacetate er stabilt i 24t ved romtemperatur. Det 

trengs ca 0,5-1ml av serum eller plasma. Serum må være fri for hemolyse. 

I prøver fra fôr og gjødsel er det stivelsen i prøven som brytes ned til glukose først, se 

arb.1159. Deretter måles glukose på MaxMat spektrofotometer. 

            Reagenset er liniært fra 0,9 opp til 19,4 mmol/l.   

            Interferenser:  

            Askorbinsyre interferer i konsentrasjoner over 400mg/l. 

            Hemoglobin under 10g/l i normale prøver.  

                    

                        

7. Arbeidsbeskrivelse 

Se arbeidsbeskrivelse for 1162 Klinisk kjemi, MaxMat som finnes på Labmal-

MspArb2018. For fôr-prøver se 1159 Stivelse.  

 

Prøvene pipetteres opp i prøverørene og settes på instrumentet. 

Det er to reagenser. R1 og R2. Arbeidsreagenset er stabilt i 2 uker ved 20-25 °C og 

2mnd ved 2-8 °C. 

 

. 

 

 


